










「バイブ」ボタン
3種類のバイブ速度の中から
お好みの速度を選択できます。

「終了」ボタン
マッサージを途中で終了します。
また、もみ玉を収納位置に移動
できます。

主電源ランプ

「手動」ボタン
2種類のマッサージ速度の中から
お好みの速度を選択できます。

「急停止」ボタン
ただちに全ての動作を止めます。

「ヒーター」ボタン
ヒーターの「ON/OFF」が
選択できます。

「自動」ボタン
4種類の自動コースの中から
お好みの自動コースを選択
できます。

ふくらはぎの
マッサージ領域
もみ玉による
マッサージを行ないます。 足裏ローラー

足裏のマッサージを行います。

調節パッド
もみの強さを調節できます。

もみ幅調節つまみ
もみ幅を変更し、もみの強さを
調節できます。

角度調節ハンドル
本体の角度を調節できます。

もみボード
もみボードによるマッサージを行います。

操作パネル
動作の操作を行ないます。

電源コード

各部のなまえとはたらき

持ち手

電源プラグ
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電源スイッチ
使用後は、「OFF」に
して下さい。
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足裏ヒーター(プレート)
足裏を温めます。

足裏バイブ
足裏バイブによるマッサージを行います。
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